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KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ - 1000 
 

Με ηνλ αλαιπηή ζηελ ζέζε READY 
1. Παηάκε ηα πιήθηξα «C», “9” ην πιήθηξν κε ηελ ηειεία θαη ηελ παύια, «Ο» 
2. Παηάκε SELECT 
3. Παηάκε ην πιήθηξν «2» έσο όηαλ ζηελ νζόλε γξάςεη DRAIN SAMPLE 
4. Παηάκε «ENTER» αδεηάδνληαο ηα κπαλάθηα ησλ ιεπθώλ θαη ησλ 

εξπζξώλ 
5. Αλνίγνπκε ηελ κπξνζηηλή πόξηα ηνπ νξγάλνπ, βγάδνπκε ηηο δύν καύξεο 

ιαζηηρέληεο ηάπεο πάλσ από ηα κπαλάθηα θαη γεκίδνπκε ηα κπαλάθηα κε 
SODIUM HYPOCHLORITE αναραίωτο. 

6. Βγάδνπκε ηελ ηάπα από ηελ θπβέηα ηεο αηκνζθαηξίλεο θαη βάδνπκε κε 
      κία ζύξηγγα κε ηελ βειόλα 2ml SODIUM HYPOCHLORITE 
      αναραίωτο. 
7. Παηάκε SELECT 
8. Παηάκε ην πιήθηξν «2» έσο  όηνπ ζηελ νζόλε γξάςεη MAINTENANCE 

PROGRAM. 
9. Παηάκε ENTER 
10. Παηάκε ην πιήθηξν «2» έσο όηνπ ζηελ νζόλε γξάςεη COUNT.SEQ 

MODE 
11. Παηάκε ENTER 

O αλαιπηήο αξρίδεη λα κεηξά ην SODIUM HYPOCHLORITE 
12. Μόιηο βγεί ην απνηέιεζκα θαη δελ ππάξρεη κήλπκα όπσο WBC/RBC 

COUNT TOO LONG πάκε ζην επόκελν βήκα. 
Δάλ ππάξρεη θάπνην από ηα παξαπάλσ κελύκαηα ηόηε κε ηα αληίζηνηρα 
πιήθηξα WBC FLASH / RBC FLASH παηώληαο ηα πξνζπαζνύκε λα 
επηηύρνπκε κία κέηξεζε ρσξίο ηα παξαπάλσ κελύκαηα. 

13. Παηάκε SELECT 
14. Παηάκε 2 θνξέο ENTER ν αλαιπηήο μαλακεηξά. 
15. Δπαλαιακβάλνπκε ηα βήκαηα 10 θαη 11 ηόζεο θνξέο ώζηε λα έρνπκε 

ηξεηο κεηξήζεηο κε SODIUM HYPOCHLORITE ρσξίο κήλπκα WBC / RBC 
COUNT TOO LONG. Eιέγρνπκε ηελ ζηάζκε ηνπ SODIUM 
HYPOCHLORITE ώζηε λα κελ αδεηάζεη. 

16. βήλνπκε ηνλ αλαιπηή γηα 15 ιεπηά. 
17. Αλάβνπκε ηνλ αλαιπηή θαη θάλνπκε AUTORINSE κέρξη λα έρνπκε 

απνδεθηό απνηέιεζκα (BACKGROUND). 
 

 
 
 


