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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ. 

1. Βάζω στη θέση τοσ autocal απεσταγμένο νερό σε ποτήρι και κάνω 
10-20 υορές prime. 
 

2. Βγάζω το νερό και κάνω prime με το σωληνάκι στον αέρα 3 υορές. 
 

 
3. Τοποθετώ το autocal πίσω στον αναλστή και κάνω 2 υορές prime. 

 
4. Το αυήνω να μοσλιάσει ελέγτω αν λειτοσργεί και σσνετίζω τη 

ροστίνα μοσ. 

 


